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IDENTIFIKASI BAKTERI AEROB GRAM NEGATIF DAN GRAM POSITIF 
MENGGUNAKAN METODE KONVENSIONAL DAN OTOMATIK

(Gram Negative and Gram Positive Aerobic Bacteria Identification Using 
Conventional and Automatic Method)

Patricia M. Tauran, Irda Handayani, Nurhayana Sennang

ABSTRACT

Choosing the method of bacteria identification is crucial to obtain accurate and quick results. This study will analyze the identification 
results of Gram negative and Gram positive from aerobic bacteria by examination using conventional and automatic methods at Dr. 
Wahidin Sudirohusodo Hospital Laboratory. A total of 85 samples consisting of 66 Gram negative bacteria and 19 Gram positive bacteria 
were identified using conventional and automated methods. In this study, there was some correspondent identification result between 
the conventional as well as the automated methods, namely 31.5% for Gram negative bacteria and 30.8% for Gram positive bacteria. 
However, the non-correspondent identification result between conventional and automated methods was found greater, namely, 68.5% 
for Gram negative bacteria and 69.2% for Gram positive bacteria. The non-correspondent identification result was due to the development 
of bacterial taxonomy and the differences of numbers and types of the biochemical tests between conventional and automatic methods. 
Bacteria identification using automated method is more accurate and faster than the conventional method, so it is recommended using 
this particularly for the laboratory and educational referral center.

Key words: Identification of aerobic bacteria, gram positive bacteria, gram negative bacteria, conventional method, automatic 
method

ABSTRAK

Pemilihan metode identifikasi bakteri sangat penting untuk mendapatkan hasil yang tepat dan cepat. Penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hasil menganalisis identifikasi bakteri aerob Gram negatif dan Gram positif menggunakan metode konvensional dan 
otomatik di laboratorium RS Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sebanyak 85 sampel yang terdiri dari 66 bakteri Gram negatif dan 19 Gram 
positif diidentifikasi mengunakan metode konvensional dan otomatik. Di telitian ini didapatkan kesesuaian hasil identifikasi antara 
metode konvensional dan otomatik, yaitu 31,5% untuk bakteri Gram negatif dan 30,8% untuk Gram positif. Namun, ditemukan 
bahwa ketidaksesuaian hasil identifikasi antara metode konvensional dan otomatik tersebut lebih besar yaitu 68,5% untuk bakteri 
Gram negatif dan 69,2% untuk Gram positif. Ketidaksesuaian hasil identifikasi ini disebabkan karena perkembangan penggolongan 
ilmiah (taksonomi) serta jumlah dan jenis uji biokimiawi yang berbeda antara metode konvensional dan otomatik. Identifikasi 
bakteri dengan metode otomatik lebih tepat dan cepat dibandingkan dengan yang konvensional, sehingga disarankan penggunaan 
cara tersebut terutama bagi laboratorium di pusat rujukan dan pendidikan 

Kata kunci: Identifikasi bakteri aerob, bakteri gram negatif, bakteri Gram positif, metode konvensional, metode otomatik

Bagian Patologi Klinik FK-UNHAS/RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. E-mail: pattauran@yahoo.com

PENDAHULUAN

Laboratorium mikrobiologik bertujuan menyediakan 
hasil periksaan yang teliti dan berkaitan secara klinis, 
oleh karena itu pemilihan metode identifikasi bakteri 
sangat penting karena berpengaruh terhadap ketelitian 
hasil. Pemilihan metode identifikasi bakteri melibatkan 
banyak faktor seperti: tujuan pemeriksaan, jumlah 
sampel, waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan, 
biaya pemeriksaan, sarana kemudahan laboratorik, 
kemampuan teknis pekerja laboratorik, jumlah dan 
komposisi database mikroorganisme yang diidentifikasi 
dan populasi pasien/penderita.1,2 

Dalam 20 tahun terakhir, sistem otomatik untuk 
identifikasi dan uji kepekaan antibiotik mikroorganisme 

tertentu telah dikembangkan berdasarkan penafsiran 
otomatik hasil uji biokimiawi atau penggunaan 
nampan pengenceran mikro (microdilution trays) 
setelah inkubasi 24 jam dan penentuan ada 
pertumbuhan dengan metode fotometer. Kemajuan 
teknologi menghasilkan identifikasi bakteri dan uji 
kepekaan antibiotik yang cepat, sehingga secara klinis 
dan keuangan menguntungkan.3,4

Vitek 2 Compact adalah alat pemeriksaan 
mikrobiologik otomatik tertentu untuk identifikasi 
bakteri dan uji kepekaan antibiotik. Alat tersebut 
menggunakan colorimetric reagent cards (Gram 
Negatif, Gram Positif dan ragi/Yeast) yang diinkubasi 
dan ditafsirkan secara otomatik.5 
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Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil 
menganalisis dan mengidentifikasi bakteri aerob Gram 
negatif dan Gram positif menggunakan metode manual 
dan otomatik, sehingga dapat diketahui seberapa besar 
kesesuaian atau perbedaan hasil identifikasi bakteri 
antara kedua cara tersebut.

METODE

Sampel penelitian adalah: biakan darah, air 
kemih, nanah, dahak dan cairan tubuh yang dikirim 
ke laboratorium klinik RS Wahidin Sudirohusodo 
mulai November 2011 sampai dengan Mei 2012. 
Sampel darah dan cairan tubuh ditanam dalam 
media biakan darah BactAlert (Biomerieux®). Sampel 
dahak, dan nanah ditanam di media Brain Heart 
Infusion Broth (BHIB) dan diinkubasi pada suhu 
37 °C selama 24 jam. Bakteri yang tumbuh dimurnikan 
di media agar Mac Conkey dan Nutrient Agar, diperkuat 
dengan pewarnaan Gram serta diidentifikasi dengan 
menggunakan metode konvensional dan otomatik 
menggunakan VITEK® 2 Compact (Biomerieux®). 

Sampel air kemih steril langsung ditanam di media 
agar Mac Conkey dan Nutrient Agar dan diinkubasi 
pada suhu 37 °C selama 24 jam.6 Koloni yang tumbuh 
diperkuat dengan pewarnaan Gram dan diidentifikasi 
dengan menggunakan metode konvensional dan 
otomatik.

Identifikasi menggunakan metode 
konvensional

Koloni bakteri Gram negatif yang telah diisolasi 
dari agar Mac Conkey di tanam di media: Triple Sugar 
Iron Agar (TSIA), SIM agar, Methyl Red Voges Proskauer 
(MRVP), Simmons Citrate agar, Christensen’s urease 
agar dan fermentasi karbohidrat (glukosa, laktosa 
dan sukrosa), kemudian diinkubasi pada suhu 37 °C 
selama 24 jam dan ditafsirkan. Koloni bakteri Gram 
positif yang telah diisolasi dari Nutrient Agar ditanam 
di media Manitol Salt Agar (MSA), plasma citrate 
(untuk uji penggumpalan/koagulase) dan Mueller 
Hinton (MH) agar yang telah diletakkan disk antibiotik 
novobiosin di dalamnya, diinkubasi pada suhu 37 °C 
selama 24 jam dan ditafsirkan.6,7

Identifikasi menggunakan VITEK 2 Compact

Koloni bakteri Gram negatif diambil dari Mac 
Conkey agar dan bakteri Gram positif dari Nutrient 
Agar. Koloni kemudian dilarutkan dalam 3 mL larutan 
NaCl 0,45% pH 4,5, diserbasamakan hingga terbentuk 
suspensi sesuai bakuan McFarland 0,5–0,63 yang 
diukur dengan VITEK® 2 DensiCHEK™ Plus. GN (Gram 
negative) card atau GP (Gram positive) dimasukkan ke 

dalam tabung suspensi dan diletakkan dalam cassette, 
kemudian dimasukkan ke dalam VITEK 2 Compact. 
Hasil identifikasi bakteri Gram negatif diperoleh 
setelah diinkubasi selama 3–10 jam dan Gram positif 
selama 2–8 jam.5,8 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berlangsung selama tujuh bulan, 
yaitu sejak November 2011–Mei 2012 dan didapatkan 
sebanyak 85 sampel yang terdiri dari 66 bakteri Gram 
negatif dan 19 Gram positif dengan ciri seperti yang 
terdapat tercantum di Tabel 1.

Di kelompok bakteri Gram negatif (n=66) terdapat 
dua (2) sampel yang tidak teridentifikasi (TAP), 
sedangkan di kelompok bakteri Gram positif (n=19) 
terdapat lima (5) sampel, kedua kelompok diperiksa 
dengan metode konvensional. Sampel yang tidak 
teridentifikasi di metode konvensional tidak dinilai 
lebih lanjut karena merupakan bakteri cemaran. 

Hasil identification level bakteri Gram negatif dan 
positif dengan metode otomatik dapat dilihat di Tabel 2. 

Hasil identifikasi berupa low discrimination dengan 
metode otomatik menandakan ada dua sampai 
dengan tiga (2–3) spesies lain yang memiliki pola 
uji biokimiawi yang sama, sehingga diperlukan uji 

Tabel 1. Ciri sampel penelitian

Ciri 
Gram Negatif 

(n=66)
Gram Positif 

(n=19)
Asal Rawat Jalan 14 5

Rawat Inap 23 9
Rawat Intensif 29 5

Jenis 
sampel Darah 21 9

Air kemih 10 2
Nanah 19 6
Dahak 9 1
Cairan otak 4 1
Cairan pleura 2 -
Cairan CAPD 1 -

Keterangan: CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)

Tabel 2. Hasil identification level bakteri dengan metode 
otomatik

Identification level
Bakteri 

Gram negatif 
(%)

Bakteri 
Gram positif 

(%)
Excellent identification 39 (60,9) 8 (57,1)
Very good identification 8 (12,5) 3 (21,4)
Good identification 5 (7,8) 1 (7,1)
Acceptable identification 2 (3,1) 1 (7,1)
Low discrimination 5 (7,8) -
Unidentified 5 (7,8) 1 (7,1)
Jumlah keseluruhan 64 (100) 14 (100)
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ruangan yang tidak sesuai, juga dapat mempengaruhi 
hasil identifikasi bakteri metode otomatik.9 Pada 
penelitian ini didapatkan hasil low discrimination 
dan tidak teridentifikasi yang disebabkan oleh faktor 
tersebut, tetapi tidak dilakukan uji tambahan terkait 
dengan hasil tersebut. Oleh karena itu, sampel 
yang teridentifikasi low discrimination dan tidak 
teridentifikasi lewat metode otomatik tidak dinilai 
lebih lanjut.

Sampel yang dapat teridentifikasi dengan 
metode konvensional dan otomatik dengan hasil 
identifikasi: baik sekali, sangat baik, baik dan 

Tabel 3. Kesesuaian hasil identifikasi bakteri Gram negatif metode konvensional dan otomatik

Metode Konvensional Kesesuaian Metode Otomatis Jumlah

Escherichia coli = Escherichia coli 3
Edwardsiella tarda ≠ Serratia fonticola 1
Citrobacter freundii ≠ Raoultella ornithinolytica 1
Klebsiella pneumoniae = Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae 1
Enterobacter aerogenes = Enterobacter aerogenes 1
Enterobacter cloacae = Enterobacter cloacae complex 1
Enterobacter agglomerans = Pantoea spp 1
Enterobacter agglomerans ≠ Pasteurella pneumotropica 1
Enterobacter agglomerans ≠ Citrobacter koseri 1
Enterobacter agglomerans ≠ Serratia marcescens 1
Enterobacter agglomerans ≠ Pseudomonas aeruginosa 1
Enterobacter hafniae ≠ Escherichia coli 1
Serratia liquefaciens ≠ Enterobacter cloacae complex 1
Serratia liquefaciens ≠ Providencia stuartii 1
Proteus mirabilis = Proteus mirabilis 5
Acinetobacter calcoceticus = Acinetobacter baumannii 1
Acinetobacter calcoceticus ≠ Pseudomonas aeruginosa 1
Acinetobacter calcoceticus ≠ Paracoccus yeeii 1
Acinetobacter calcoceticus ≠ Enterobacter aerogenes 1
Acinetobacter calcoceticus ≠ Burkholderia cepacia 7
Alcaligenes faecalis ≠ Pseudomonas aeruginosa 2
Alcaligenes faecalis ≠ Burkholderia cepacia 12
Alcaligenes faecalis ≠ Ralstonia pickettii 1
Pseudomonas aeruginosa = Pseudomonas aeruginosa 4
Pseudomonas aeruginosa ≠ Burkholderia cepacia 1
Pseudomonas aeruginosa ≠ Acinetobacter baumannii 1
Pseudomonas aeruginosa ≠ Rhizobium radiobacter 1
Jumlah keseluruhan 54

Keterangan: = (sesuai), ≠ (tidak sesuai)

tambahan yang dilakukan secara manual di luar alat 
tersebut. Sedangkan hasil tidak teridentifikasi dengan 
metode otomatik menandakan ada lebih dari tiga 
(>3) spesies yang memiliki pola uji biokimiawi yang 
sama atau tidak ada satupun spesies yang memiliki 
pola uji tersebut yang terdapat di database, sehingga 
diperlukan pemurnian kembali koloninya.5

Di samping itu, koloni yang tercemar, umurnya 
yang lebih dari 48 jam, media pemurnian/
pembersihan yang kurang selektif, kekeruhan 
penanaman bakteri (inokulum) yang tidak stabil atau 
tidak sesuai dengan bakuan Mc Farland dan suhu 

Tabel 4. Kesesuaian hasil identifikasi bakteri Gram positif dengan metode konvensional dan otomatik

Metode Konvensional Kesesuaian Metode Otomatis Jumlah
Staphylococcus aureus = Staphylococcus aureus 4
Staphylococcus aureus ≠ Staphylococcus warneri 2
Staphylococcus aureus ≠ Staphylococcus sciuri 1
Staphylococcus aureus ≠ Staphylococcus haemolyticus 1
Staphylococcus epidermidis ≠ Staphylococcus haemolyticus 2
Staphylococcus epidermidis ≠ Staphylococcus hominis ssp. hominis 1
Staphylococcus saprophyticus ≠ Staphylococcus intermedius 1
Staphylococcus saprophyticus ≠ Staphylococcus arlettae 1
Jumlah keseluruhan 13

Keterangan: = (sesuai), ≠ (tidak sesuai)
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berterima (acceptable), kemudian dikelompokkan dan 
disimpulkan kesesuaiannya antara hasil identifikasi 
bakteri Gram negatif dan Gram positif dengan metode 
konvensional dan otomatik seperti yang tertera di 
Tabel 3 dan Tabel 4. 

Di kelompok bakteri Gram negatif didapatkan 17 
sampel (31,5%) dengan hasil identifikasi lewat metode 
konvensional sesuai dengan yang otomatik dan 37 
sampel (68,5%) dengan hasil identifikasi lewat metode 
konvensional tidak sesuai dengan yang otomatik. 

Di kelompok bakteri Gram positif didapatkan empat 
(4) sampel (30,8%) dengan hasil identifikasi dengan 
metode konvensional sesuai dengan yang otomatik 
dan sembilan (9) sampel (69,2%) dengan identifikasi 
lewat metode konvensional tidak sesuai dengan yang 
otomatik.

Ketidaksesuaian di kelompok bakteri Gram 
negatif terutama terdapat di kelompok non fermenter, 
terutama spesies Burkholderia cepacia yang dengan 
metode konvensional diidentifikasi sebagai Alkaligenes 
faecalis, yaitu sebanyak 12 di antara 54 sampel (22%). 
Proteus mirabilis merupakan bakteri Gram negatif 
dari kelompok fermenter, yaitu lima (5) diantara 
lima (5) sampel (100%) hasil identifikasi lewat 
metode konvensional sama dengan yang otomatik. Di 
kelompok bakteri Gram positif, 50% hasil identifikasi 
Staphylococcus aureus tampak sesuai antara metode 

konvensional dan otomatik, tetapi 50% lainnya tidak 
sesuai.

Di kelompok bakteri Gram negatif, dari 54 sampel 
yang memenuhi patokan penelitian, jenis spesies yang 
teridentifikasi dengan metode otomatik lebih banyak 
(n=18) dibandingkan dengan yang konvensional 
(n=13). Di kelompok bakteri Gram positif, dari 13 
sampel yang memenuhi patokan penelitian, jenis 
spesies yang teridentifikasi dengan metode otomatik 
juga lebih banyak (n=7) dibandingkan dengan yang 
konvensional (n=3). 

Ketidaksesuaian hasil identifikasi bakteri Gram 
negatif dan Gram positif dengan metode konvensional 
dan otomatik serta jumlah spesies yang lebih 
banyak teridentifikasi dengan metode yang terakhir 
disebabkan oleh perkembangan penggolongan ilmiah 
(taksonomi) bakteri. Sebagai contoh pada tahun 1974, 
golongan Enterobactericaceae terdiri atas 30 spesies 
dan berkembang menjadi 130 spesies pada tahun 
2003.1,3 Spesies hasil mengembangkan taksonomi 
tersebut, tidak dapat teridentifikasi lagi dengan metode 
kovensional karena banyak jumlah spesies yang baru 
ditemukan.

Perbedaan jumlah uji biokimiawi/substrat yang 
digunakan untuk mengidentifikasi bakteri juga 
menyebabkan ketidaksesuaian hasil antara kedua cara 
tersebut. Identifikasi bakteri metode otomatik dengan 

Tabel 5. Uji biokimia bakteri Gram negatif metode konvensional
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Tabel 6. Uji biokimia bakteri Gram positif metode konvensional

Tes Biokimia S. aureus S. epidermidis S. saprophyticus

Koagulase
Manitol salt agar
Novobiosin

+
asam (kuning)

sensitif

–
netral (merah)

sensitif

–
asam (kuning)

resisten
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Tabel 7. Uji biokimia bakteri Gram negatif metode automatik
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Tabel 8. Uji biokimia bakteri Gram positif metode automatik

Vitek 2 Compact menggunakan asas penggunaan 
karbohidrat/substrat kromogenik sebanyak 47 substrat 
untuk bakteri Gram negatif dan 43 untuk bakteri 
Gram positif dibandingkan dengan identifikasi bakteri 
dengan metode konvensional yang menggunakan 
sembilan (9) uji biokimiawi untuk bakteri Gram 
negatif dan tiga (3) untuk bakteri Gram positif. Hasil 
uji biokimiawi bakteri Gram negatif dan positif metode 
konvensional dan otomatik yang didapatkan dalam 
penelitian ini dipaparkan di Tabel 1 dan 2. 

Semua metode identifikasi bakteri, baik itu secara 
fenotip maupun genotip memiliki keterbatasan, karena 
tidak ada satupun tatacara yang menghasilkan hasil 
yang teliti 100%. Kedua metode identifikasi bakteri 
yang digunakan pada penelitian ini merupakan 
identifikasi secara fenotip yang hasilnya sangat 
bergantung keadaan lingkungan misalnya keadaan: 
substrat atau media, suhu dan pH.10 Ketidakstabilan 
di salah satu faktor tersebut dapat menghasilkan hasil 
identifikasi yang berbeda. 

St
ap

hy
lo

co
cc

us
 a

ur
eu

s 

St
ap

hy
lo

co
cc

us
 w

ar
ne

ri 

St
ap

hy
lo

co
cc

us
 sc

iu
ri 

St
ap

hy
lo

co
cc

us
 h

ae
m

ol
yt

ic
us

 

St
ap

hy
lo

co
cc

us
 h

om
in

is 
ss

p.
 h

om
in

is 

St
ap

hy
lo

co
cc

us
 in

te
rm

ed
iu

s 

St
ap

hy
lo

co
cc

us
 a

rle
tta

e 



111Identifikasi Bakteri Aerob Gram Negatif dan Gram Positif - Tauran, dkk

Waktu yang diperlukan untuk identifikasi bakteri 
pada penelitian ini lebih cepat dengan metode 
otomatik (GN rerata 6,5 jam dan GP rerata 5 jam) 
dibandingkan dengan metode konvensional (GP dan 
GN 24 jam). Di samping waktu identifikasi yang 
lebih cepat, keunggulan identifikasi kuman dengan 
metode otomatik lainnya yaitu: database yang 
banyak, adanya peramalan hasil identifikasi yang 
benar menurut statistik, adanya data tambahan dan 
analisis epidemiologik serta pembakuan otomatik 
dari profilnya yang dapat mengurangi kesalahan 
analitik.4 

Pada penelitian ini unit cost untuk identifikasi 
bakteri Gram negatif dengan metode otomatik 10 
kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan metode 
manual. Untuk identifikasi bakteri Gram positif, metode 
otomatik 12 kali lipat lebih mahal dibandingkan 
metode manual. Biaya yang lebih murah merupakan 
keunggulan metode konvensional, tetapi identifikasi 
dengan metode tersebut memerlukan waktu yang lebih 
lama, teknik yang lebih rumit dan keterbatasan jumlah 
spesies yang dapat diidentifikasi. Di samping itu faktor 
subjektifitas juga berpengaruh dalam menilai hasil uji 
biokimiawi metode konvensional, sehingga diperlukan 
pekerja laboratorik (laboran/analis) yang terlatih dan 
berpengalaman. 

SIMPULAN DAN SARAN

Di telitian ini didapat kesesuaian hasil identifikasi 
antara metode konvensional dan otomatik yaitu 31,5% 
untuk bakteri Gram negatif dan 30,8% untuk Gram 
positif. Namun ketidaksesuaian hasil identifikasi 
antara metode konvensional dan yang otomatik lebih 
besar, yaitu 68,% untuk bakteri Gram negatif dan 
69,2% untuk bakteri Gram positif. Ketidaksesuaian 
hasil identifikasi ini disebabkan karena perkembangan 

taksonomi serta jumlah dan jenis uji biokimiawi yang 
berbeda antara metode konvensional dan otomatik.

Identifikasi bakteri dengan metode otomatik lebih 
tepat dan cepat dibandingkan dengan konvensional, 
sehingga cara yang disebut pertama disarankan 
penggunaannya terutama bagi laboratorium pusat 
rujukan dan pendidikan. 
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